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Wstep

Dzigkujemy za wyb6r naszych aparatéw stuchowych. Zalecamy uzywanie aparatéw stuchowych na co
dzien. Wten sposéb w petni z nich skorzystasz.

UWAGA: Przeczytaj uwaznie te broszure przed rozpoczeciem korzystania z aparatéw
stuchowych

Przeznaczenie

Aparaty stuchowe na przewodnictwo powietrzne to przenosne urzgdzenia wzmacniajace dzwigk, majace
za zadanie rekompensowac ubytki stuchu. Ich podstawowsg zasadg dziatania jest odbieranie, wzmacnianie
i przesytanie dzwiekéw na btone bebenkowg osoby z ubytkiem stuchu.

W przypadku urzadzen zawierajacych modut Tinnitus Sound Generator

Modut Tinnitus Sound Generator jest narzedziem do generowania szumdéw, ktére majg by¢ wykorzystane w
programach zarzadzania szumami usznymi w celu tymczasowego odcigzenia pacjentoéw cierpigcych na
szumy uszne.

Informacje dotyczace urzadzen zawierajgcych koputke

Koputka jest przeznaczona do podtgczania odbiornika aparatu stuchowego. Przeznaczeniem koputki jest
zapewnienie, by wylot dzwigku aparatu stuchowego byt umieszczony w kanale usznym.

To akcesorium jest przeznaczone do uzytku przez te¢ sama grupe wiekowa, co aparat stuchowy.
Akcesorium nadaje sig¢ do uzytku przez laikow.
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Twdj aparat stuchowy

Model 77
Cienki dzwigkowod
Otwarta koputka

Wioty mikrofonu

1.

2

3

4. Przycisk
5. Regulacja gtosnosci
6. Komora baterii

7

Tryb bezposredniego facza audio
(DAI)

8. Zatrzask komory baterii
(opcjonalnie)
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Aparaty stuchowe na ilustracjach sg pokazane z cienkg w
rurkg i otwarta kopuitkg, ale moga by¢ réwniez
wyposazone winne typy koputek / wkladek usznych: \

Uzywaij tylko oryginalnych materiatéw eksploatacyjnych @'
od producenta, np. dzwigkowody i koputki. Stosowaé

wylgcznie oryginalne materiaty eksploatacyjneReSound,

takie jak dzwigkowody i kopuiki.

67 model

Cienki dzwigkowod
Otwarta koputka
Przycisk

Wioty mikrofonu

o K 0o~

Komora baterii
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Aparaty stuchowe na ilustracjach sg pokazane z cienkg w
rurkg i otwarta kopuitkg, ale moga by¢ réwniez

wyposazone winne typy koputek / wkladek usznych: \
Uzywaij tylko oryginalnych materiatéw eksploatacyjnych @'
od producenta, np. dzwigkowody i koputki. Stosowaé

wylgcznie oryginalne materiaty eksploatacyjneReSound,
takie jak dzwigkowody i kopuiki.
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Jak przygotowa¢é aparat stuchowy do uzycia

Ostrzezenia dotyczace baterii

OSTRZEZENIE: Baterie zawierajg niebezpieczne substancje. W trosce o bezpieczenistwo ludzii
Srodowiska nalezy pozbywac sie ich w bezpieczny sposéb. Uwaga:

1. Baterie przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci, 0séb niepetnosprawnych umystowo i
zwierzat.

2. Nie wkiada¢ bateriido ust. W przypadku potkniecia baterii moze wystapi¢ zagrozenie dla zdrowia,
dlatego nalezy niezwlocznie skontaktowac sie z lekarzem.

3. Nie tadowac baterii cynkowo-powietrznych — mogg przecieka¢ lub wybuchng¢.

4. NIE probowa¢ utylizowac¢ baterii przez wrzucenie do ognia.

5. Zuzyte baterie sg szkodliwe dla $rodowiska. Nalezy je utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami
lub zwréci¢ specjaliscie ds. protetyki stuchu.

6. Baterie moge wyciec. Usun baterie jeslipozostawiasz aparaty stuchowe nieuzywane przez
dtuzszy okres czasu.

7. Jeslibaterie nie sg umieszczone poprawnie, urzgdzenie nie bedzie dziata¢ i baterie moga
oddawac ciepto. Jeslisie to wydarzy, usun prosze baterie.

@ UWAGA:

Nalezy zawsze uzywa¢ nowych baterii cynkowo-powietrznych, ktérych pozostaty okres
* Byoszczedzac energie, wylgcz Twoje aparaty stuchowe, jeslinie sg uzywane.
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Jak wymieni¢ baterie

1. Przygotujnowa baterie. Usun 2. Catkowicie otwérz pokrywe
folie zabezpieczajgcg by bateriiza pomocg paznokcia.
aktywowac baterie - poczekaj
dwie minuty zanim umiescisz
baterie w aparacie stuchowym.

Usun zuzytg baterig.

10 Jak przygotowac aparat stuchowy do uzycia

4.

Umies$¢ nowa baterie
dodatnimbiegunem (+) ku
gorze. Zawsze umieszczaj
baterie w pokrywie, nigdy
bezposrednio w aparacie
stuchowym.

Zamknij pokrywe baterii.




@ Prosze przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

1. Byoszczedzac¢energie, wytgcz Twoje aparaty stuchowe, jeslinie sg uzywane.

2. Wnocy, wytgcz aparat stuchowy i otwérz pokrywe baterii catkowicie by odparowata wilgo¢. Wydtuza to
zywotno$c¢ aparatéw stuchowych.

3. Jesliaparat stuchowy czesto traci potgczenie z akcesoriami bezprzewodowymi, nalezy skontaktowac sie
z protetykiem stuchu w celu uzyskania listy odpowiednich baterii.

Zatrzask komory baterii

Jesliaparat stuchowy ma by¢ przeznaczony do uzytkowania prz Mozesz wigczy¢ i wytgczy¢ aparat stuchowy
jak zazwyczaj, ale bedziesz musiat odblokowac¢ pokrywe komory baterii za kazdymrazem, gdy potrzebujesz
zmieni¢ baterie.
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Sposoéb uzytkowania pokrywy komory baterii

Zamknigcie komory baterii:

1. Otwérz komore bateriido pozycji WYL. 2. Uzyjnarzedzia dotgczonego do komory baterii,
aby przesung¢ suwak z lewej strony na prawa.

Aby odblokowaé komore baterii, nalezy powtérzy¢ te sama procedure, przesuwajgc suwak w prawo.
Mozesz teraz wymieni¢ baterie zgodnie z opisem w rozdziale: Sposéb wymiany baterii.

E] UWAGA: Blokada akumulatora nie jest dostepna dla modeli67.

Ostrzezenie dzwiekowe o niskim stanie baterii

Gdy baterie sg bliskie roztadowania, aparaty stuchowe zmniejszajg gto$nosc¢ i odtwarzajg melodie co 15
minut, az do catkowitego roztadowania i wytgczenia.

12 Jak przygotowac aparat stuchowy do uzycia



@ UWAGA: Zaleca sie posiadanie przy sobie zapasowych baterii.

Ostrzezenie o niskim poziomie baterii w przypadku sparowania z
akcesoriami bezprzewodowymiopcjonalnie
UWAGA: Baterie zuzywajg sie szybciejjesli uzywasz funkcji bezprzewodowych jak streaming z
telefonu lub z telewizora za posrednictwem naszego urzgdzenia TV Streamer. Gdy bateria jest bliska
wyczerpania, funkcje bezprzewodowe przestajg dziata¢. Krotka melodia odtwarzana co 5 minut
wskazuje, ze poziom natadowania baterii jest zbyt niski. Ponizsza tabela pokazuje wptyw
zmniejszajgcego sie poziomu baterii na funkcje aparatu stuchowego.

Jesliaparaty stuchowe czesto tracg potaczenie z akcesoriami bezprzewodowymi, skontaktuj sie z
protetykiem stuchu, aby uzyskac liste baterii o niskiejimpedanc;ji.

Jak przygotowac aparat stuchowy do uzycia 13



Poziom baterii Sygnat Aparat Pilot zdalnego Transmisja
stuchowy sterowania
Catkowicie v v v
natadowany
Niski EEpn v v x
4 jednakowe tony
Wyczerpany Jdd. v X X
3 jednakowe tony
i1 dluzszy

Beda one dziata¢ ponownie po wlozeniu nowej baterii.
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Jak umiescié¢ aparaty stuchowe w uszach

Jak odroznic¢ lewy od prawego

Jeslimasz dwa aparaty stuchowe, moga one by¢ réznie zaprogramowane.Jeden na ucho lewe, drugina
prawe. Nie zamieniajich. Nalezy zwréci¢ na to uwage podczas czyszczenia, przechowywania i zakladania
aparatow stuchowych.

Mozesz poprosi¢ swojego protetyka stuchu o oznaczenie aparatéw stuchowych kolorowymi wskaznikami po
lewejiprawejstronie: Lewa strona jest niebieska, prawa strona jest czerwona.

Jak umiesci¢ aparaty stuchowe wuszach 15



Jak wlozy¢ wkiadke do ucha.

1. Wkiadke uszng przytrzymaé 3. Delikatnie obraca¢ gérng 4. Umies¢ aparat stuchowy
pomiedzy kciukiem a palcem czes$¢ wkiadkiusznejdo tytu i mocno za uchemiupewnij
wskazujgcym i umiescic jej do przodu, tak aby sie, ze jest dobrze osadzony.
wylot dzwiekowy w kanale dopasowac jg za fatdg skory Po prawidtowym zatozeniu
usznym. ponad kanatem usznym. aparaty stuchowe powinny

Przesunh wkitadke uszng w przylegacé scisle i wygodnie.

2. Nastepnie wsung¢ wkiadke
uszng do ucha delikatnym,
skretnymruchem.

gore iwdotidelikatnie
nacisnij, aby prawidiowo
umiesci¢ jg wuchu.

UWAGA: Podczas zaktadania aparatu stuchowego pociggniecie ucha do géry ina zewnatrz drugg
rekg moze ufatwic ten proces. Eksperymentujgc, mozesz odkry¢ tatwiejszg metode.
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PRZESTROGA: Nigdy nie prébujsamodzielnie modyfikowa¢ ksztattu aparatu stuchowego, wktadek
usznych lub rurki.

Jak umiesci¢ aparaty stuchowe wuszach 17



Jak usung¢ aparaty stuchowe z uszu

1. Wyciggnijaparat stuchowy zza ucha. Pozostaw go na chwilg przy uchu
2. Zapomocg kciuka i palca wskazujgcego chwy¢ wkiadke uszng (nie aparat stuchowy anirurke)
3. Delikatnie przekrecipociggnij wktadke uszng, aby wyjac¢ jg zucha

18 Jakusungc¢aparaty stuchowe z uszu



Jak korzystaé¢ z aparatéw stuchowych

Wiaczanie i wytgczanie aparatéw stuchowych
Po umieszczeniu aparatéw stuchowych w uszach mozesz je wigczyc.

Aparaty stuchowe zawsze wigczaja sie na program 1 z wstepnie ustawiong gtosnoscia.

Aby wigczy¢ aparat stuchowy, zamknij komore Aby wylgczy¢ aparat stuchowy, otwérz komore
baterii. baterii (paznokciem).

Ustawianie gtosnosci
Twojaparat stuchowy automatycznie dostosowuje glosnos$¢ w zaleznosci od sytuaciji stuchowe;j.

Jak korzysta¢ z aparatow stuchowych 19



Jeslijednak Twoj aparat stuchowy ma regulacje gtosnosci, mozesz wyregulowac¢ gtosnos¢ zgodnie z
wiasnymi preferencjami.

1. Aby zwiekszy¢ glosnos¢, nacisnijgoma czesé regulatora gtosnosci
2. Abyzmniejszy¢ gto$nos¢, nacisnijdolng czes$é regulatora gtosnosci

Po zmianie glo$nosci aparat stuchowy wydaje sygnat dzwiekowy. Po osiggnieciu gérnejlub dolnej granicy
aparat stuchowy wyda niski dzwiek.

E] UWAGA: Niedostepne dla modeli67.

Gtos$nos$¢ mozna réwniez regulowaé za pomocg ReSound Smart 3D™ lub ReSound Remote Control
2aplikacji.
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UWAGA: Jeslimasz dwa aparaty stuchowe z wtgczong funkcjg synchronicznej regulacji glo$nosci,
korekty regulacji gto$nosci w jednym aparacie automatycznie powtorzg sie w drugim aparacie. Gdy
zmienisz gto$nos¢ w jednym z aparatéw stuchowych, zareaguje jednym lub kilkkoma dzwiekami.
Nastepnie w drugim aparacie stuchowym rozlegnie sie sygnatdzwiekowy.

@ UWAGA: Twdj protetyk stuchu moze wylaczyc¢ regulacje glosnoscilub zastapic jg atrapa ostony.

Jak zmieni¢ program
Twoj aparat stuchowy ma przycisk, ktéry pozwala wybra¢

Nacisnij przycisk, aby zmieni¢ program. Po naci$nigciu przycisku stychaé
bedzie jeden lub kilka krotkich sygnatéw dzwiekowych. Liczba sygnatéw
wskazuje wybrany program (jeden sygnat = program pierwszy, dwa
sygnatly = programdrugiitd.).

Programy mozna réwniez zmienia¢ za pomocg ReSound Smart 3D™ lub ReSound Remote Control 2
aplikacii.
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UWAGA: Jesli Twoje aparaty stuchowe majg zsynchronizowany przycisk, zmiana programu w jednym
aparacie automatycznie powtarza sie w drugim aparacie. Sygnatdzwiekowy w obu aparatach
stuchowych nastgpipo kazdejregulacji.

UWAGA: Po wylgczeniu i ponownym wigczeniu aparatow stuchowych zawsze uruchamiajg sie one w
programie pierwszymina zaprogramowanym poziomie gtosnosci.

Cewka telefoniczna
Niedostepne dla modelu KE177-DW.

Aparat stuchowy moze by¢ wyposazony w cewke telefoniczng. Funkcja cewki telefonicznej moze pomoécw
lepszym rozumieniu mowy w telefonach kompatybilnych z aparatem stuchowym (HAC) oraz w teatrach,
kinach, kosciotach itp., w ktérych zainstalowano system petliindukcyjnej.

Po wybraniu programu cewki telefonicznej aparat stuchowy odbiera sygnaty z petla indukcyjna lub telefonu
HAC. Twéj protetyk stuchu moze aktywowaé program cewki telefoniczne;j.
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@ UWAGA: Cewka telefoniczna nie dziata bez systemu petliindukcyjnejlub telefonu HAC.

Jeslimasz problemy ze styszeniem w petliindukcyjnej, popros$ protetyka stuchu o dostosowanie
programu.

W przypadku braku dzwieku w aparacie stuchowym z uruchomiong funkcjg cewki telefonicznej, w
miejscu wyposazonym w system petliindukcyjnej, systemten moze nie byé wiaczony lub moze dziata¢
niepoprawnie.

Dzwiek z petliindukcyjneji mikrofonéw aparatéw stuchowych mozna mieszaé wedtug wiasnych
preferencji.Aby uzyska¢ dodatkowe informacje, skonsultuj sie z protetykiem stuchu.

Systemy petli indukcyjnej
Aby uzy¢ systemoéw petliindukcyjnej, wykonaj nastepujace kroki:
1. Przelgcz aparat stuchowy na program cewki telefoniczne;j.

2. Znajdz dobre miejsce. Odbior nie jest wyrazny we wszystkich lokalizacjach, zalezy to od petliindukcyjnej.
Poszukajznakéw lub znajdz inne miejsce.

3. Wrazie potrzeby dostosuj gtosnos¢.
4. Po wyjsciu przejdz do programu 1.
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Telefon HAC

Niektére smartfony sg kompatybilne z aparatami stuchowymi (HAC). Telefon HAC ustanawia matg petle
stuchowa, z ktérg moga sie potgczyé Twoje aparaty stuchowe. Cewka telefoniczna odbiera sygnattelefonu
HAC i przeksztatca go w dzwigk.

To use a HAC phone, follow these steps:

Przetgcz aparat stuchowy na program cewki telefoniczne;j.

Podnies telefon i wykonaj pofaczenie lub odbierz potgczenie.

Trzymaj telefon blisko aparatu stuchowego i odchyl go lekko na zewnatrz.
Postuchaj sygnatu wybierania i przesun telefon, aby uzyska¢ najlepszy odbiér.
W razie potrzeby dostosuj gtosnos¢.

o 0k wh =

Po roztgczeniu przetgcz sie z powrotem na preferowany program.
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@ UWAGA:

Jeslitelefon ma staby sygnat cewki telefonicznej, uzyj programu mikrofonu. Aby unikngé
gwizdania, nie trzymaj stuchawki zbyt mocno przy uchu.

* Popros protetyka stuchu o wigczenie programu cewki telefonicznejw aparatach stuchowych.

¢ Jeslina pudetku pojawi sie ,M3”, ,M4”,  T3"lub ,T4", oznacza to, ze smartfon jest zgodny z HAC.
Jeslitrudno bedzie uzyskac¢ dobry wynik podczas korzystania ze smartfona, protetyk stuchu udzieli
porad dotyczacych dostepnych akcesoriéw bezprzewodowych w celu zwigkszenia mozliwosci
stuchowych. Aby uzyska¢ dodatkowe informacje, skonsultuj sie z protetykiem stuchu.

Korzystanie z telefonu

Twoj aparat stuchowy pozwala korzystac¢ z telefonu tak, jak zwykle. Znalezienie
optymalnego utozenia telefonu przy uchu moze wymagac wprawy.

Pomocne moga by¢ nastepujgce sugestie:

1. Trzymajtelefon blisko przewodu stuchowego albo blisko mikrofonéw aparatu
stuchowego, jak pokazano na ilustraciji.

2. Jeslistyszysz gwizdanie, sprobujtrzymac telefon w tym samym potozeniu przez
kilka sekund. Aparat stuchowy moze wyeliminowac¢ gwizdanie.

3. Mozesztez sprébowac nieco oddali¢ telefon od ucha.
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UWAGA: W zaleznosciod Twoich potrzeb protetyk stuchu moze uruchomi¢ funkcje przeznaczong
specjalnie do korzystania z telefonu.

Telefony komérkowe

Twoj aparat stuchowy spetnia najbardziej rygorystyczne normy miedzynarodowej kompatybilnosci
elektromagnetycznej. Wszelkie zaktécenia mogg wynikaé z parametréw konkretnego telefonu
komdrkowego lub dostawcy ustug telefonii bezprzewodowej.

UWAGA: Jeslimasz trudnosci z uzyskaniem odpowiedniego efektu podczas korzystania z telefonu
komorkowego, protetyk stuchu moze udzieli¢ porad dotyczgcych dostepnych akcesoridow
bezprzewodowych w celu poprawienia jakosci styszenia.

Phone Now (opcjonalnie)

Po umieszczeniu magnesu na odbiorniku telefonicznym aparaty stuchowe automatycznie wigczajg
program telefoniczny, gdy odbiomik znajduje sie blisko ucha. Po odsunigciu stuchawkiod ucha aparaty
stuchowe automatycznie wracajg do poprzedniego programu stuchowego.

E] UWAGA: Popros protetyka stuchu o wigczenie Phone Now jako jednego z programdw.

26 Jak korzystac z aparatdéw stuchowych



A Phone Now ostrzezenia

* Wprzypadku potkniecia magnesu nalezy natychmiast zgtosi¢ sie do lekarza.

* Magnesy nalezy trzymaé poza zasiegiem zwierzat domowych, dzieci oraz os6b o obnizonej sprawnosci
intelektualne;j.

* Magnes Phone Now moze oddziatywa¢ na niektére urzgdzenia medyczne lub systemy elektroniczne.
Skonsultuj sie z producentami w sprawie wtasciwych srodkéw bezpieczenstwa w przypadku uzywania
rozwigzania Phone Now w poblizu konkretnego urzadzenia/wyposazenia wrazliwego na oddzialywanie
pola magnetycznego (rozruszniki serca i defibrylatory). Jezeli producent nie jest w stanie dostarczy¢
takiej opinii, zalecamy trzymanie magnesu lub telefonu wyposazonego w magnes w odlegto$ci 30 cm
(12”) od urzadzen wrazliwych na pole magnetyczne (np. rozrusznikdw serca).

A Phone Nowsrodki ostroznosci

* Jeslipodczas pofgczen czesto dochodzi do utraty sygnatu lub zakiocen, przenie$ magnes na telefonie
winne miejsce

* Nalezy stosowac¢ wytgcznie magnesy dostarczone przez ReSound
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Umieszczanie magnesu Phone Now

Umie$¢é magnes na odbiorniku telefonicznym w nastepujgcy sposob.

1. Dokladnie wyczy$¢ powierzchnie. 2. Usun folie zmagnesu. 3. Umies¢ magnesna
Uzyj zalecanego srodka telefonie.
czyszczacego.

ﬁ PRZESTROGA:

* Jeslipodczas potgczen czegsto dochodzido utraty sygnatu lub zaktdcen, przenie$ magnes Phone
Now winne miejsce na telefonie.

* Uzywajtylko magneséw dostarczonych przez ReSound.
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Sposob uzycia Phone Now

1. Podniestelefon do ucha.
2. Po ustyszeniu krétkiej melodii program telefoniczny jest aktywny.

E] UWAGA:

Konieczne moze by¢ lekkie przesunigcie odbiornika telefonicznego, aby znalez¢ najlepsza
pozycje dla odpowiedniej aktywacji funkcji Phone Now ijakosci styszanego przez telefon dzwieku.

* Jesliw Twoich aparatach stuchowych wigczona jest funkcja Comfort Phone, aparat stuchowy w
drugim uchu automatycznie wigcza wytlumienie.

* Nie zakrywaj magnesem otworu gtosnika telefonu.

¢ Jeslifunkcja nie dziata w spos6b zadowalajgcy, przesuniecie magnesu winne miejsce moze
poprawié tatwo$¢ uzytkowania i komfort.

* Jesliaparaty stuchowe nie przetgczajg sie spojnie na program telefoniczny, spréobujzmienié¢
pofozenie magnesu lub doda¢ dodatkowe magnesy.

* Uzyjzalecanego $rodka czyszczacego.
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Tryb bezposredniego tgcza audio (DAI)
(Opcjonalnie dla modeli 77)
Niedostepne dla modelu KE177-DW.

Mozesz podiaczy¢ adapter DAI (Direct Audio Input) do dolnej cze$ci aparatu stuchowego. Po podigczeniu
aparat sluchowy automatycznie przetgcza sig na DAI. Dzwigk jest nastepnie przesytany bezposrednio do
Twojego aparatu stuchowego za pomoca kabla lub bezprzewodowego systemu FM.

Jeslichcesz styszeé, co dzieje sie wokot ciebie, mozesz potaczy¢ wejscie DAl z dzwigkami odbieranymi
przez mikrofony aparatu stuchowego.

UWAGA: Jeslichcesz styszeé, co dzieje sie wokot ciebie, mozesz potgczy¢ wejscie DAI z dzwiekami
odbieranymi przez mikrofony aparatu stuchowego.
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Podtaczanie adaptera DAI

1. Dopasujkoncowke adaptera 2. Przesun adapterwstrone 3. Kiiknijadapterna aparat
DAl do rowka w gérmej czesci pokrywki baterii stuchowy
pokrywy baterii

Odtaczanie adaptera DAI

<«

*  Wyjmijadapterz aparatu stuchowego i nacisnij maty zatrzask w d6t
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Wazne punkty dla FM
* Nie uzywajdwoch nadajnikéw na tym samym kanale FM.
* Nie uzywajwody aniptynéw do czyszczenia zatrzaskowej stopki FM (DAI).

* Nie uzywajprzekaznika FMw miejscach, w ktérych zabronione jest uzywanie urzadzen elektronicznych,
na przyktad w samolotach/szybach naftowych.

* Pamietaj, ze sygnalty FMmoga by¢ odbierane i przekazywane przezinne odbiomiki.

* Przed uzyciem systemu winnym kraju skontaktuj sie z protetykiem stuchu, aby upewni¢ sie, ze Twoj
kanatradiowy jest dozwolony w tym kraju.

* Twdjnadajnik FMmoze by¢ naprawiany tylko przez autoryzowane centrum serwisowe.
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Opcje zaawansowane

ReSound Assist i ReSound Assist Live (opcjonalnie)

Jeslizdecydowate$ sie na korzystanie z ReSound Assistdostepnego z aparatami stuchowymi, mozesz
zezwoli¢ na ich regulacje zdalnie, bez koniecznosci wizyty u protetyka stuchu:

Ustuga ta obejmuje rowniezReSound Assist Live: Dzigki tej ustudze mozesz uzyskac¢ osobistg pomoc od
swojego protetyka stuchu zdomu.

Wszystko czego potrzebujesz to inteligentne urzgdzenie zdostepemdo Internetu. Umozliwia to:

1. Popro$ o pomoc zdalnie, aby dostosowac aparaty stuchowe, aby lepiej pasowaty do Ciebie.
2. Aktualizujaparaty stuchowe za pomoca najnowszego oprogramowania, aby zapewni¢ najlepszg
mozliwg wydajnos$¢.

@ UWAGA: Twoje aparaty stuchowe wytgczajg sie podczas instalacjii aktualizacii.

Aby uzyskac¢ optymalng wydajnos$é, upewnij sie, ze aparaty stuchowe sg podigczone do aplikacjiReSound
Smart 3D™ i umieszczone blisko iPhone'a, iPada, iPoda touch lub smartfona z systemem Android ™ przed
zastosowaniem zmian.
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Ta ustuga dziata tylko wtedy, gdy urzadzenie jest podigczone do Internetu. Twdj protetyk stuchu udzieli
informacji dotyczacych tej opcji oraz sposobu jej dziatania z aplikacja .ReSound Smart 3D™

# Download on the GET ITON
@& App Store » Google Play

Uzywanie aparatow stuchowych z urzadzeniami iPhone, iPad oraz iPod
touch

Twoje aparaty stuchowe sg wykonane dla urzgdzen iPhone, iPad oraz iPod touch, co umozliwia
bezposrednie przesytanie strumieniowe audio i sterowanie za posrednictwem tych urzgdzen.

Przesytanie ze telefonu z systemem Android ™

Niektére smartfony z Androidem moga przesyta¢ dzwiek bezposrednio do zaawansowanych modeli
aparatow stuchowych. Twoje urzgdzenie musi mie¢ zainstalowany system Android 10 lub nowszy oraz
posiada¢ funkcje Android Streaming dla aparatéw stuchowych.
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UWAGA: Aby uzyskac pomoc dotyczgca parowania i uzywania tych produktéw z aparatami
stuchowymi, skontaktuj sie z protetykiem stuchu.

Uzywaj swoj aparat stuchowy wraz z aplikacjg na smartfonie (opcjonalnie)

Nasze aplikacje na smartfony sg przeznaczone do uzytku z naszymi bezprzewodowymi aparatami

stuchowymi. Aplikacje na smartfony wysylajg i odbierajg sygnaty z aparatow stuchowych za posrednictwem

smartfonow.

* Nie wytgczaj powiadomien aplikaciji

* Zainstalujaktualizacje, aby aplikacja dziatata poprawnie

* Uzywajaplikacji tylko z aparatami stuchowymitego samego producenta. Nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci, jesli aplikacja jest uzywana z innymi aparatami stuchowymi

* Jeslipotrzebujesz wydrukowanej wersji instrukcji obstugi aplikacji na smartfona, odwiedz nasza strone
internetowg lub skontaktuj sie z obstugg klienta

UWAGA: Aby uzyska¢ pomoc dotyczgca parowania i uzywania tych produktéw z aparatami
stuchowymi, skontaktuj sig z protetykiem stuchu lub odwiedz naszg strong pomocy.

UWAGA: Jeslismartfon z Androidem z obstugg Bluetooth® nie przesyta strumieniowo dzwieku
bezposrednio do Twoich aparatéw stuchowych, mozesz odebrac telefon, jesliuzywasz ReSound
Phone Clip+.
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Tryb samolotowy (opcjonalne)

Aparatami stuchowymi mozna sterowac¢ za posrednictwem telefonu lub pilota zdalnego sterowania — opcja
ta moze zostaé dodana przez protetyka stuchu.Jednak w niektérych obszarach wymagane jest wytaczenie
komunikacji bezprzewodowe;.

PRZESTROGA: Wchodzgc na poktad samolotu lub wchodzgc w obszar, w ktérym nadajniki radiowe
sg zabronione, wytgcz funkcje tgcznoscibezprzewodowe;.

Wytgczanie komunikacji bezprzewodowej (wtgczanie trybu samolotowego)

1. Otworz i zamknij pokrywe komory baterii w kazdym aparacie stuchowym trzy razy przez 10 sekund.

2. 10-sekundowy podwojny sygnat dzwigkowy (ﬂﬂ )oznacza, ze aparat stuchowy jest w trybie
samolotowym.

UWAGA: Oba aparaty stuchowe muszg by¢ ustawione w trybie samolotowym- nawet z niemozliwg
synchronizacjg.

Wigczanie komunikacji bezprzewodowej (wyjscie z trybu samolotowego)

1. Otworz i zamknij pokrywe komory bateriiw kazdym aparacie stuchowym jeden raz.
2. Komunikacja bezprzewodowa zostanie wigczona po 10 sekundach.
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UWAGA: Wazne jest odczekanie dodatkowych 15 sekund po wznowieniu dziatania sieci
bezprzewodowej przed ponownym otwarciem i zamknieciem komory baterii z jakiegokolwiek powodu.
Tryb samolotowy zostanie wznowiony, jesli otworzysz i zamkniesz komore bateriipodczas tego 15-
sekundowego okna.

Akcesoria bezprzewodowe

ReSoundBezprzewodowy ekosystem oferuje szerokizakres ptynnie zintegrowanych akcesoriéw
bezprzewodowych. Pozwala to kontrolowac¢ i przesyta¢ wysokiej jakosci dzwiek stereo i mowe bezposrednio
do aparatow stuchowych.

Ponizejznajduje sig lista dostgpnych akcesoriow bezprzewodowych:
* ReSound TV Streamer 2 * umozliwia przesytanie dzwigku z odbiomikéw telewizyjnych i dowolnego
innego zrédta dzwieku do aparatow stuchowych, na poziomie glo$nosci ktéry Ciodpowiada.

* ReSound Pilot zdalnego sterowania umozliwia regulacje gto$nosci, wyciszenie aparatow
stuchowych i zmiane programoéw.

* ReSound Remote Control 2umozliwia regulacje gtosnoscilub wyciszenie aparatow stuchowych,
zmiane programéw i przegladanie ustawien na jego wyswietlaczu.

* ReSound Phone Clip+przesyta rozmowy telefoniczne i dzwiek stereo bezposrednio do obu aparatow
stuchowych i dziata réwniez jak zwykty pilot zdalnego sterowania.

* ReSound Micro Mic * to mikrofon noszony na ciele dla uzytku twojego przyjaciela lub kolegi.
Znaczgco poprawia rozumienie mowy w hatasliwych sytuacjach.
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* ReSound Multi Mic * tak dziata ReSound Micro Mic, ale pemniréwniez funkcje mikrofonu
stotowego, tgczy sie z systemami petlii FM oraz ma wejécie mini-jack do przesyfania strumieniowego
audio z komputera lub odtwarzacza muzycznego.

*)Niedostepne dla modelu KE177-DW.

@ UWAGA:

Popros swojego protetyka stuchu o wiecejinformacji na temat asortymentu akcesoriow
bezprzewodowych ReSound.

* Aby korzystac¢ z funkcjitgcznosci bezprzewodowej, uzywaj tylko ReSound akcesoridow
bezprzewodowych. Dalsze wskazéwki mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dla odpowiedniego
ReSound akcesorium bezprzewodowego.
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Jak czyscié¢ i konserwowacé aparaty stuchowe

Konserwacja i czyszczenie

Postepujzgodnie z ponizszymi wskazéwkami, aby uzyska¢ najlepszg jakos¢ uzytkowania i przedtuzy¢
zywotno$¢ aparatow stuchowych.

. Dbajo to, aby Twoje aparaty stuchowe byty suche i czyste.

. Otwdrz komore baterii, aby wysuszy¢ aparaty stuchowe, gdy ich nie nosisz.

. Po uzyciu wytrze¢ obudowe migkkg szmatka lub chusteczka, aby usungé ttuszcz lub wilgoé.

A W N =

. Nie no$ swoich aparatéw stuchowych podczas naktadania kosmetykéw, kremu po golniu, balsamu
przeciwstonecznego lub uzywania perfum oraz lakieru do wioséw. Moga one odbarwi¢ aparat stuchowy
lub spowodowac jego uszkodzenie.

()]

. Nie zanurzajaparatu stuchowego w zadnym piynie.

6. Przechowujaparaty stuchowe z dala od zrédet wysokiej temperatury iintensywnego dziatania promieni
stonecznych. Ciepto moze zdeformowa¢ muszle, uszkodzi¢ elektronike.

7. Nie ptywaj, nie bierz prysznica, nie zazywaj kgpieli parowej podczas noszenia aparatu stuchowego.
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Codzienna konserwacja

To wazne by utrzymywac aparat stuchowy w czystosciiw suchym
otoczeniu. Codziennie czys$¢ aparaty stuchowe miekkg szmatkg lub
chusteczka. Aby unikna¢ uszkodzenia spowodowanego wilgocig lub
nadmiernym poceniem, zaleca sig¢ stosowanie zestawu osuszajgcego.

OSTRZEZENIE: Zawsze wylgczajswoje aparaty stuchowe
podczas czyszczenia i trzymania.

Narzedzia do czyszczenia

1. Miekki materiat.

2. Szczotka do czyszczenia. Uzywaj szczotki do wszystkich powierzchnii
w otworéw. Uzywaj takze jako szczotki do codziennego czyszczenia i
konserwaciji baterii.

Wyciorek Uzyjwyciorka do czyszczenia wkiadki usznej.

Magnes. Za pomocg magnesu podnies i wymien baterie.
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Jesliszczeliny mikrofonu sg zatkane, delikatnie wyczy$¢ je szczoteczka.

OSTRZEZENIE: Nie uzywajsity, aby wepchnaé wiosie matej szczotki do wiotow, poniewaz mikrofony
moga zosta¢ uszkodzone.

PRZESTROGA: Nie uzywajalkoholu aniinnych rozpuszczalnikéw do czyszczenia aparatu
stuchowego, poniewaz powloka ochronna zostanie uszkodzona.

UWAGA: Nie uzywajwyciorka do czyszczenia wlotow mikrofonu. Jesli szczeliny mikrofonéw sg
zatkane, po przeczyszczeniu szczoteczkg ich zewnetrznej czesci, popros protetyka stuchu o pomocw

ich oczyszczeniu.

@ UWAGA: Druciany wyciorek jest przeznaczony tylko do wktadek usznych.
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Wktadka uszna

1. Przed czyszczeniem wyjmij wkladke uszng i 3. Pooczyszczeniu dokladnie osusz wkiadkiiusun
rurke z aparatow stuchowych resztki wody i zanieczyszczenia z rurek za

2. Wkiadke nalezy czysci¢ delikatnym roztworem pomoca matej dmuchawy i wyciorka

mydta i ptuka¢ w letniej wodzie.

~7

UWAGA: Twoja wktadka uszna moze z czasem stac sie sztywna, krucha lub sie odbarwi¢. W sprawie
wymiany przewodow nalezy skontaktowac sie ze specjalistg ds. protetyki stuchu.
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Cienkie rurki i koputki

1. Wyjmij cienkie rurki z aparatéw stuchowych, odkrecajac je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara.

2. Przetrze¢ dzwiekowody i naktadkiwilgotng szmatkg.

3. Abyusung¢cienka rurke z wilgociizanieczyszczen, przepchnij czarng nitke czyszczgca przez cienkg
rurke, zaczynajgc od konca przeciwnego do koputy.

UWAGA: Zalecamy wymiane cienkich rurek i systemow koputowych co trzy miesigce. Jesli elementy
stajg sie sztywne lub kruche, zmien je wczesniej.
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Jak zmieni¢ koputki

1. Usun zuzyta koputke, zdejmujac jg z odbiornika i wyrzu¢ jg. Moze to wymagac uzycia niewielkiej sity.

2. Natdz nowg koputke na kotnierz cienkiej rurki 3. Upewnic¢ sie, ze koputka jest wiasciwie i stabilnie
przymocowana.

4. Sprawdz, czy koputka jest dobrze zamocowana:
Ostroznie unie$ dolng cze$¢ koputkii sprawdz,
czy kotnierz catkowicie zakrywa kotnierz
zebrowany na rurce.

e

]
2

UWAGA: Ta procedura pokazuje otwartg koputke, ale ma rowniez zastosowanie, jesli Twéj aparat
stuchowy ma koputke innego rodzaju.
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A PRZESTROGA: Uzywajtylko oryginalnych materiatow eksploatacyjnych od producenta, np.
dzwigkowody i koputki. Stosowa¢ wytgcznie oryginalne materiaty eksploatacyjneReSound, takie jak
dzwiekowody i koputki.
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Ogodblne ostrzezenia i przestrogi

A Ogolne ostrzezenia

1.

Skonsultuj sie z protetykiem stuchu, jesliuwazasz, ze w przewodzie stuchowym moze znajdowac sie
obcy przedmiot, jesliodczuwasz podraznienie skory lub gromadzi sie nadmierna ilo$¢ woskowiny
podczas korzystania z aparatu stuchowego.

. Rézne rodzaje promieniowania, np. Skanery NMR, MRI lub CT mogg uszkodzi¢ aparaty stuchowe. Nie

zaleca sig¢ noszenia aparatéw stuchowych podczas tych lub innych podobnych procedur. Inne rodzaje
promieniowania, takie jak alarmy antywlamaniowe, systemy monitoringu pokojowego, urzgdzenia
radiowe, telefony komérkowe, zawierajg mniej energiii nie uszkadzajg aparatéw stuchowych. Mogg one
jednak chwilowo wptywa¢ na jako$¢ dzwigku lub tymczasowo wytwarzac¢ niepozgdane dzwiekiz
aparatéw stuchowych.

. Nie nosi¢ aparatow stuchowych w kopalniach,na polach naftowych lub innych obszarach zagrozonych

wybuchem.

. Nie pozwdlinnym korzysta¢ z Twoich aparatow stuchowych.
. Uzywanie aparatow stuchowych przez dziecilub osoby niepetnosprawne umystowo powinno by¢ przez

caly czas nadzorowane, aby zapewni¢ im bezpieczenstwo. Aparat stuchowy zawiera mate czesci, ktére
mogg zostac¢ potkniete przez dzieci. Nalezy pamigtac, aby nie pozostawiaé aparatu stuchowego z
dzie¢mibez nadzoru.

. Aparaty stuchowe powinny by¢ uzywane wylgcznie zgodnie z zaleceniami protetyka stuchu.

Nieprawidtowe zastosowanie moze spowodowac nagtg i statg utrate stuchu.
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7. Ostrzezenie dla protetykow stuchu: Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy doborze i
dopasowaniu aparatéw stuchowych o maksymalnym poziomie ci$nienia akustycznego przekraczajgcym
132dB SPL,IEC60711: 1981. Moze wystgpi¢ ryzyko pogtebienia sie ubytku stuchu.

8. Wmiejscach, gdzie zabroniona jest emisja fal radiowych, nalezy wytgczy¢ funkcje bezprzewodows,
przetgczajgc urzadzenie na tryb samolotowy.

9. Jesliaparat stuchowy jest uszkodzony, nie nalezy go uzywac.

10.Mocny aparat stuchowy moze wytwarza¢ bardzo gtosny dzwiek, aby zrekompensowac gteboki ubytek
stuchu. W zwigzku z tym istnieje ryzyko dalszego uszkodzenia pozostatego stuchu.

11.Urzadzenia zewnetrzne podigczone do wejscia elektrycznego muszg by¢ bezpieczne zgodnie z
wymaganiami [EC 60601-1, IEC 60065, EN/IEC 62368-1 lub IEC 60950-1, odpowiednio (potgczenie
przewodowe, na przyktad HI-PRO, SpeedLink)

UWAGA: Aby korzysta¢ z funkcjitacznosci bezprzewodowej, uzywaj tylko kompatybilnych
akcesoriow bezprzewodowych. W celu uzyskania dalszych wskazéwek dotyczacych, np. parowania,
zapoznaj sie z instrukcjg obstugi odpowiedniego akcesorium bezprzewodowego.

A Ogolne srodki ostroznosci

1. Po uruchomieniu funkcji bezprzewodowej, urzadzenie wykorzystuje cyfrowo kodowane transmisje
niskiej mocy, aby komunikowac si¢ z innymi urzgdzeniami bezprzewodowymi. Istnieje niewielkie
prawdopodobienstwo, ze moze to powodowac zakidcenia w pracy urzadzen elektronicznych
znajdujgcych sie w poblizu. W takim przypadku odsun aparat stuchowy od uszkodzonego urzgdzenia
elektronicznego
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. Uzywaj tylko oryginalnych materiatéw eksploatacyjnych od producenta, np. dzwigkowody i kopuki.
Stosowac wytgcznie oryginalne materialy eksploatacyjneReSound, takie jak dzwiekowody i koputki.

. Aparaty sluchowe nalezy podtgcza¢ wytgcznie do akcesoriéw przeznaczonych i kwalifikowanych do
uzywania z aparatami stuchowymi.
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Oczekiwania dotyczgce aparatéw stuchowych

* Aparat stuchowy nie przywrdci naturalnego stuchu i nie zapobiegnie aninie poprawi uszkodzenia stuchu

wynikajgcego z warunkéw organicznych.

Zalecane jest state noszenie aparatu stuchowego. W wiekszo$ci przypadkow rzadkie stosowanie nie
pozwala uzyskac petnych korzysci, jakie oferuje aparat.

Uzywanie aparatu stuchowego jest tylko elementem rehabilitacji stuchu i moze wymagac uzupeinienia
poprzez treningi stuchowe iinstrukcje czytania z ruchu warg.
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Rozwigzywanie problemoéw

Wydanie

Potencjalna przyczyna

Potencjalne rozwigzanie

Informacja zwrotna,

Czy wkitadka uszna lub koputka sg

Widz jg ponownie.

Lgwizdanie” wlozone prawidtowo?
Czy gtosnosc¢ jest zbyt duza? Zmniejsz glo$nosé
Czy trzymasz przedmiot (np. Odsun reke, aby uzyskac¢ wiecej
kapeluszlub telefon) w poblizu miejsca miedzy aparatem
aparatu stuchowego? stuchowym, a przedmiotem
Czy twoje ucho jest petne wosku? | Odwiedz swojego lekarza

Brak dzwieku Czy aparat stuchowy jest wigczony? | Wigcz to

Czy aparat stuchowy jest w trybie
cewki telefonicznej?

Przejdz do programu mikrofonu

Czy w aparacie jest bateria?

W6z nowa baterie

Czy bateria jest nadaldobra?

Wymien na nowg baterie

Czy plastikowa rurka lub wkiadka
uszna sg zatkane lub pekniete?

Skontaktuj sie ze swoim protetykiem
stuchu

Czy maszwuchu duzg ilo$¢
woskowiny?

Odwiedz swojego lekarza
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Wydanie Potencjalna przyczyna Potencjalne rozwigzanie

Dzwiegk jest znieksztatcony, Bateria jest wyczerpana Wymien go na nowy
betkotliwy lub staby Czy bateria jest brudna? Wyczy$¢ go lub wymien na nowy
Czy plastikowa rurka lub wkiadka Skontaktuj sie ze swoim protetykiem
uszna sg zatkane lub pekniete? stuchu
Czy Twojaparat stuchowy zamoczyt | Uzyj Srodka pochtaniajgcego
sie? wilgo¢.
Bateria bardzo szybko sie Czy pozostawite$ wigczony aparat | Zawsze wylgczajaparat stuchowy,
wyczerpuje stuchowy przez dtugiczas? gdy go nie uzywasz
Czy bateria jest stara? Sprawdz date na opakowaniu
baterii
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/\ Ostrzezenia dla protetykéw stuchu (Tylko Stany
Zjednoczone)

Protetyk stuchu powinien doradzi¢ przysztemu uzytkownikowi aparatu stuchowego, aby przed wydaniem
aparatu stuchowego bezzwiocznie skonsultowat sie z licencjonowanym lekarzem (najlepiej specjalistg
stuchu), jesli protetyk stuchu ustali pytaniem, dzieki faktycznej obserwacji lub przegladu wszelkich innych
dostepnych informacji dotyczgcych potencjalnego uzytkownika, ze potencjalny uzytkownik ma jeden z
nastepujgcych warunkéw:

Widoczna wrodzona lub znaczgca deformacja ucha.

Drenaz ucha w ciggu ostatnich 90 dni.

Wystapienie nagtejlub szybko postepujacejutraty stuchu w ciggu ostatnich 90 dni.

Ostre lub przewlekte zawroty glowy.

Jednostronna utrata stuchu w ciggu ostatnich 90 dni.

Audiometryczna luka powietrzno-kostna réwna lub wigksza niz 15 dB przy 500 Hz (Hz), 1000 Hzi
2000 Hz.

7. Widoczne oznakiznacznego nagromadzenia woskowiny lub ciato obce w przewodzie stuchowym.

o g s wd =

8. Bollub uczucie dyskomfortu wuchu.
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@ Wazna informacja dla przysztych uzytkownikéw aparatéw stuchowych

Dobra praktyka zdrowotna wymaga, aby przed zakupem aparatu stuchowego osoba z ubytkiem stuchu
zostata poddana ocenie medycznejprzez licencjonowanego lekarza (najlepiejlekarza specjalizujgcego sie
w chorobach uszu). Licencjonowanilekarze specjalizujgcy sie¢ w chorobach uszu sg nazywani
otolaryngologami, otologamilub otorynolaryngologami. Celem badania jest upewnienie sig, ze wszystkie
medycznie uleczalne schorzenia, ktére moga wptywac na stuch, zostaly zidentyfikowane i wyleczone przed
zakupem aparatu stuchowego.

Po przeprowadzeniu oceny medycznejlekarz przekaze Cipisemne o$wiadczenie stwierdzajgce, ze Twoj
ubytek stuchu zostat poddany ocenie medycznejize mozesz zosta¢ zakwalifikowany jako uzytkownik
aparatow stuchowych. Lekarz skieruje Cie do protetyka stuchu w celu doboru aparatu stuchowego.

Protetyk stuchu przeprowadzi ocene aparatu stuchowego, aby oceni¢ Twojg zdolno$¢ styszenia z
aparatem stuchowymibez niego. Ocena aparatu stuchowego umozliwi protetykowi stuchu wybranie i
dopasowanie aparatu stuchowego do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jeslimasz zastrzezenia co do mozliwosci dostosowania sie do wzmocnienia, zapytajo dostepnosé
wypozyczenia aparatu stuchowego. Wielu protetykéw stuchu oferuje obecnie opcje, ktére pozwalajg nosi¢
aparat stuchowy przez pewien czas za pewng optatg, po czym mozesz zdecydowaé, czy chcesz kupié¢
aparat stuchowy czy go zwrocic.

Prawo federalne ogranicza sprzedaz aparatow stuchowych osobom, ktére uzyskaty ocene lekarska od
licencjonowanego lekarza. Prawo federalne zezwala w petni poinformowanemu dorostemu na podpisanie
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oswiadczenia o rezygnaciji z oceny medycznejze wzgledu na przekonania religijne lub osobiste, ktére
wykluczajg konsultacje z lekarzem. Wypetnienie takiego o$wiadczenia nie lezy w Twoim najlepszym
interesie zdrowotnym, a skorzystanie z niego jest zdecydowanie odradzane.

@ Dzieci z ubytkiem stuchu

Oprécz wizyty u lekarza w celu oceny medycznej, dziecko z ubytkiem stuchu powinno zosta¢ skierowane do
audiologa w celu oceny i rehabilitacji, poniewaz utrata stuchu moze powodowac problemy w rozwoju jezyka
oraz w edukacijii rozwoju spotecznym dziecka. Audiolog jest przeszkolony oraz doswiadczony w ocenie i
rehabilitacji dziecka z ubytkiem stuchu.
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Leczenie szumow usznych

Modut Tinnitus Sound Generator
Niedostepne dla modelu KE177-DW.

Twoje aparaty stuchowe zawierajg modut ReSound (Tinnitus Sound Generator).TSG Modut Tinnitus Sound
Generator (TSG) to narzedzie programowe, ktére generuje dzwigki do zastosowania w programach
zarzgdzania szumami usznymiw celu ztagodzenia szumoéw usznych. TSG moze generowac¢ dzwieki
dostosowane na podstawie indywidualnych preferencijii konkretnych potrzeb terapeutycznych okreslonych
przezlekarza, audiologa lub protetyka stuchu. W zaleznosci od wybranego programu aparatu stuchowego i
otoczenia, w ktérym sig¢ znajdujesz, czasami mozesz ustysze¢ dzwiek terapeutyczny ciggtego lub
zmiennego hatasu.

Wskazania do stosowania modutu TSG — (Tylko Stany Zjednoczone)

Modut Tinnitus Sound Generator jest narzedziem do generowania szuméw, ktére majg by¢ wykorzystane w
programach zarzadzania szumami usznymiw celu tymczasowego odcigzenia pacjentéw cierpigcych na
szumy uszne.Populacjg docelowg jest przede wszystkim populacja dorostych w wieku powyzej 18 lat. Ten
produkt moze by¢ réwniez stosowany u dzieciw wieku 5 lat lub starszych.

Modut Tinnitus Sound Generatorjest przeznaczony dla pracownikéw stuzby zdrowia, ktérzy leczg
pacjentéw cierpigcych na szumw uszach, a takze konwencjonalne zaburzenia stuchu. Dopasowanie
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modutu Tinnitus Sound Generator musibyé przeprowadzone przez protetyka stuchu zgodnie z programem
zarzgdzania szumami usznymi.

Jesli protetyk stuchu uzna to za wykonalne, pézniejsze dopasowania modutu generatora szumoéw usznych
moga by¢ wykonywane zdalnie i w czasie rzeczywistym, podczas komunikacji na zywo za posrednictwem
audio, wideo i czatu w dedykowanej aplikacji uzytkownika.

Instrukcja uzytkownika modutu TSG

Opis urzgdzenia
Modut Tinnitus Sound Generator (TSG) to narzedzie programowe, ktére generuje dzwieki do zastosowania
w programach zarzgdzania szumami usznymiw celu ztagodzenia szumoéw usznych.

Objasnienie sposobu dziatania urzagdzenia

Modut TSG jest generatorem szumoéw biatych w ksztatcie czestotliwosciiamplitudy. Poziom sygnatu
akustycznego i charakterystyke czestotliwosci mozna dostosowac¢ do konkretnych potrzeb
terapeutycznych okreslonych przez lekarza, audiologa lub protetyka stuchu.

Twojlekarz, audiolog lub protetyk stuchu moze modulowa¢ generowany hatas w celu uczynienia go
przyjemniejszym. Hatas moze wtedy przypominac¢ na przyktad fale rozbijajgce sie o brzeg.

Poziom i predko$¢ modulacji mozna réwniez skonfigurowaé wedtug wiasnych upodoban i potrzeb. Protetyk
stuchu moze wigczy¢ dodatkowg funkcie, ktora pozwala wybra¢ predefiniowane dzwieki, ktére symulujg
dzwigkiz natury, takie jak fale lub ptyngca woda.
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Jeslimasz dwa bezprzewodowe aparaty stuchowe, ktére obstugujg synchronizacje miedzyuszna, te
funkcje moze wigczy¢ Twoj protetyk stuchu. Spowoduje to, ze Tinnitus Sound Generator zsynchronizuje
dzwiek w obu aparatach stuchowych.

Jesliszumy uszne niepokojg Cie tylko w cichym otoczeniu, audiolog lub protetyk stuchu moze ustawié¢
modut TSG tak, aby byt styszalny wylacznie w takim otoczeniu. Ogéiny poziom dzwieku mozna regulowac¢
za pomoca regulacji glosnosci. Twojlekarz, audiolog lub protetyk stuchu wspdlnie z Toba oceni potrzebe
takiej kontroli.

W aparatach stuchowych z wigczong synchronizacjg miedzyuszng protetyk stuchu moze réwniez wigczy¢
synchronizacje monitorowania otoczenia, aby poziom hatasu TSG byt automatycznie dostosowywany
jednoczes$nie w obu aparatach stuchowych w zaleznosciod poziomu dzwigku w tle. Dodatkowo, poniewaz
aparat stuchowy ma regulacje gtosnosci, poziom hatasu w tle monitorowany jest przez aparat stuchowy i
regulacji gtosnosci mozna jednoczes$nie uzywac do regulacjigenerowanego poziomu hatasu w obu
aparatach stuchowych.

Koncepcje naukowe, na ktdrych opiera sie konstrukcja urzadzenia

Modut TSG zapewnia wzbogacenie dzwieku w celu otaczania szumu usznego neutralnym dzwiekiem, ktory
mozna tatwo zignorowaé. Wzbogacanie dzwieku jest waznym sktadnikiem wiekszo$ci podejsé do terapii
szumu usznego, takich jak Terapia Przeksztatcania Szumoéw usznych (TRT).

Aby méc przyzwyczaic sie do szumu usznego, musiby¢ on wyrazny. Dlatego tez nalezy ustawi¢ idealny
poziom modutu TSG, aby zaczaton mieszaé sie z szumem usznymw taki sposéb, aby uzytkownik styszat
zardwno szumuszny, jak i uzywany dzwiek.
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W wigkszosci przypadkéw modut TSG mozna réwniez ustawi¢ w celu maskowania szumu usznego, aby
zapewni¢ tymczasowg ulge, wprowadzajgc przyjemniejsze i kontrolowane zrédto dzwigku.

Regulacja gtosnosci TSG

Generator dzwigkdéw jest ustawiony na okreslony poziom gtosnosci przez protetyka stuchu. Po wigczeniu
generatora dzwiekow glo$nosé bedzie miata optymalne ustawienie. Dlatego moze nie by¢ konieczna
reczna regulacja poziomu dzwigku (gtosnosci). Jednak regulacja gto$nosci umozliwia dostosowanie
gtosnoscilub iloscibodzca do upodoban uzytkownika. Glosno$¢ generatora szuméw usznych mozna
regulowac tylko w zakresie ustawionym przez protetyka stuchu.

Regulacja gto$noscito opcjonalna funkcja w module TSG stuzgcym do regulacji poziomu wyjsciowego
generatora dzwieku.

Uzywanie TSG z aplikacjami na smartfony

Sterowanie generatorem dzwigku szumoéw usznych za pomoca przyciskow aparatu stuchowego mozna
ulepszy¢ za pomoca sterowania bezprzewodowego z aplikacji sterujgcej TSG na smartfonie lub urzadzeniu
mobilnym. Ta funkcja jest dostepna w obstugiwanych aparatach stuchowych, gdy protetyk stuchu wigczyt
funkcje TSG podczas dopasowywania aparatu stuchowego.

UWAGA: Aby korzysta¢ z aplikacjina smartfony, aparat stuchowy musi by¢ potgczony ze
smartfonem lub urzgdzeniem mobilnym.
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TSG - Dane techniczne
Technologia sygnatu audio: Cyfrowa.

Dostepne dzwigki
Sygnatbiatego szumu, ktéry mozna ksztattowa¢ w nastepujgcych konfiguracjach:
Filtr Filtr
gornoprzepustowy dolnoprzepustowy
500 Hz 2000 Hz
750 Hz 3000 Hz
1000 Hz 4000 Hz
1500 Hz 5000 Hz
2000 Hz 6000 Hz
- 8000 Hz

Sygnatbiatego szumu moze by¢ modulowany amplitudowo z gtebokosécig thumienia do 14 dB.
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A Zastosowanie Tinnitus Sound Generator aparatu stuchowego wg zalecen

PowinienTSG by¢ stosowany zgodnie z zaleceniamilekarza, audiologa lub protetyka stuchu. Aby unikngé
trwalych uszkodzen stuchu, maksymalny dzienny czas uzytkowania zalezy od poziomu generowanego
dzwigku.

Aby ustawi¢ TSG, skonsultuj sie z protetykiem stuchu.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek dziatan niepozgdanych zwigzanych z uzywaniem generatora
dzwigkow, takich jak zawroty glowy, nudnosci, béle gtowy, zauwazalne pogorszenie czynnosci stuchowej
lub zwiekszenie percepcji szumoéw usznych, nalezy przerwac korzystanie z generatora szumow i zasiegngé
porady lekarskie;.

Dziecioraz osoby niepetnosprawne fizycznie lub umystowo beda wymagaly przeszkolenia przez lekarza,
audiologa, protetyka stuchu lub opiekuna w zakresie wkfadania i wyjmowania aparatu stuchowego
zawierajgcego modut TSG.

Wazna informacja dla potencjalnych uzytkownikéw generatoréw dzwiekow

Urzagdzenie maskujgce szumw uszach jest urzgdzeniem elektronicznym przeznaczonym do generowania
szumu o wystarczajgcejintensywnoscii szerokosci pasma, ktére maskujg szumy wewnetrzne. Stuzy
rowniez jako pomoc w styszeniu dzwigkéw i mowy z zewnatrz.
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Dobra praktyka zdrowotna wymaga, aby przed zastosowaniem generatora szumoéw osoba cierpigca na
szumy uszne zostata poddana ocenie medycznejprzez licencjonowanego lekarza (najlepiej specjaliste
choréb uszu). Licencjonowanilekarze specjalizujgcy sie w chorobach uszu sg nazywaniotolaryngologami,
otologamilub otorynolaryngologami.

Celembadania jest upewnienie sie, ze wszystkie medycznie uleczalne schorzenia, ktére mogg wptywac na
szum uszny, zostatly zidentyfikowane i wyleczone przed uzywaniem aparatu stuchowego.

Generator dzwiekow jest narzedziem do generowania dzwiekdw, ktdre nalezy stosowac przy odpowiedniej
konsultacji lub w programie leczenia szuméw usznych w celu odcigzenia pacjentéw cierpigcych na szumy
uszne.

Ostrzezenia
A OSTRZEZENIE:
* Generatory dzwigkéw moga by¢ niebezpieczne, jesli sg niewtasciwie uzywane.
* Generatorow dzwiekéw nalezy uzywaé wylgcznie zgodnie z zaleceniamilekarza, audiologa lub
protetyka stuchu.

* Generatory dzwiekéw nie sg zabawkamiipowinny by¢ przechowywane poza zasiegiem kazdego,
u kogo mogtyby spowodowac urazy (szczegdlnie dzieciizwierzgt domowych).
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é PRZESTROGA:

W przypadku wystapienia jakichkolwiek dziatan niepozadanych zwigzanych z uzywaniem
generatora dzwiekéw, takich jak zawroty glowy, nudnosci, bole glowy, zauwazalne pogorszenie
czynnosci stuchowejlub zwiekszenie percepcji szumoéw usznych, uzytkownik powinien przerwaé
korzystanie z generatora dzwigkow i zasiegna¢ porady lekarskiej.
* Aby zapobiec niezamierzonemu uzyciu przez dziecilub osoby niepetnosprawne fizycznie lub
umystowo, regulacja gtosnosci (jesli jest wigczona) musi by¢ skonfigurowana tak, aby umozliwiaé
jedynie obnizenie gtosnosci wyjsciowego dzwigku generatora.

Dzieciiuzytkownicy niepetnosprawnifizycznie lub umystowo wymagajg nadzoru opiekuna
podczas noszenia aparatu stuchowego TSG.

62 Leczenie szumow usznych



ﬁ OSTRZEZENIE DLA PROTETYKOW :

Przed wydaniem generatora dzwigkéw protetyk stuchu powinien poleci¢ przysztemu uzytkownikowi
generatora dzwiekdw, aby niezwlocznie skonsultowat sie ze specjalistg (najlepiej specjalizujgcym sie
w chorobach uszu), jeslina podstawie pytania, faktycznejobserwacji lub przeglgdu wszelkich innych
dostepnych informaciji dotyczgcych potencjalnego uzytkownika protetyk stuchu stwierdzi, ze u
potencjalnego uzytkownika wystepuje ktorykolwiek z ponizszych warunkéw:

1. Widoczna wrodzona lub pourazowa deformacja ucha.

. Drenazucha wciggu ostatnich 90 dni.

. Wystgpienie nagtejlub szybko postepujgcej utraty stuchu w ciggu ostatnich 90 dni.

. Ostre lub przewlekte zawroty glowy.

Jednostronna utrata stuchu w ciggu ostatnich 90 dni.

. Audiometria tonalna réwna lub wieksza niz 15 dB przy 500 Hz, 1000 Hzi2000 Hz.

. Widoczne oznakiznacznego nagromadzenia woskowiny lub ciato obce w przewodzie stuchowym.
. Béllub uczucie dyskomfortu wuchu.
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PRZESTROGA:

Maksymalna moc generatora szumoéw miesci sie w zakresie, ktéry wedtug przepiséw OSHA moze
powodowac utrate stuchu. Zgodnie z zaleceniami NIOSH uzytkownik nie powinien uzywac¢ generatora
szumow przez wiecej niz osiem (8) godzin dziennie, jesli ustawiono w nim poziom 85 dB SPL lub
wyzszy. Jedliw generatorze szuméw ustawiony jest poziom 90 dB SPL lub wyzszy, uzytkownik nie
powinien korzysta¢ z generatora szuméw przez wigecej niz dwie (2) godziny dziennie. W zadnym
przypadku z generatora szumow nie nalezy korzysta¢ w ustawieniu na poziomie powodujgcym
dyskomfort.

A Tinnitus Sound Generatorsrodki ostroznosci

1.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek dziatan niepozadanych zwigzanych z uzywaniem generatora
dzwigkow, takich jak zawroty gtowy, nudnosci, béle gtowy, zauwazalne pogorszenie czynnosci
stuchowejlub zwiekszenie percepcji szumoéw usznych, uzytkownik powinien przerwac¢ korzystanie z
generatora dzwiekdw i zasiegna¢ porady lekarskiej.

. Przerwij korzystanie z generatora dzwieku i niezwlocznie skonsultuj sie z licencjonowanym lekarzem,

jesliwystapijeden z nastepujgcych warunkow:
a. Widoczna wrodzona lub pourazowa deformacja ucha.

b. Drenazucha wciggu ostatnich 90 dni.
c. Wystagpienie nagtejlub szybko postepujacejutraty stuchu w ciggu ostatnich 90 dni.
d. Ostre lub przewlekte zawroty gtowy.
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e. Jednostronna utrata stuchu z powodu nagtego lub niedawnego poczatku w ciggu ostatnich 90 dni.
f. Widoczne oznakiznacznego nagromadzenia woskowiny lub ciato obce w przewodzie stuchowym.
g. Bollub uczucie dyskomfortu wuchu.

3. Przerwijkorzystanie z generatora dzwigku i niezwlocznie skonsultuj sie z protetykiem stuchu, jesli
wystapig zmiany w odczuciu szumu usznego, dyskomfortu lub przerywanej percepcji mowy podczas
korzystania z Tinnitus Sound Generator.

4. Regulacja gtosnoscito funkcja w module TSG stuzgcym do regulacji poziomu wyjsciowego generatora
dzwigku. Aby zapobiec niezamierzonemu uzyciu przez uzytkownikéw pediatrycznych lub
niepetnosprawnych fizycznie lub umystowo, regulacja gtosnosci musi by¢ skonfigurowana tak, aby
zapewniata jedynie obnizenie poziomu wyj$ciowego generatora dzwieku.

5. Dzieciiuzytkownicy niepetnosprawnifizycznie lub umystowo wymagajg nadzoru opiekuna podczas
noszenia aparatu stuchowego TSG.

6. Dostosowanie Tinnitus Sound Generator ustawief za pomoca aplikacjina smartfona powinno by¢
wykonywane przez rodzica lub opiekuna prawnego tylko w przypadkach, gdy uzytkownik jest matoletni.
Uzycie ReSound Assistdo zdalnych ustawien generatora dzwigeku szumu usznego powinno by¢
wykonywane przez rodzica lub opiekuna prawnego tylko w przypadkach, gdy uzytkownik jest matoletni.

A Tinnitus Sound Generator ostrzezenie dla protetykdw stuchu:

Protetyk stuchu powinien doradzi¢ potencjalnemu uzytkownikowi generatora szumoéw, aby przed
uzyskaniem generatora szumow skonsultowac sie z licencjonowanym lekarzem (najlepiej specjalistg od
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uszu).

Jesli protetyk stuchu ustalina podstawie zapytania, faktycznej obserwacijilub przegladu wszelkich innych
dostepnych informacji dotyczgcych potencjalnego uzytkownika, ze potencjalny uzytkownik spetnia
ktorykolwiek z ponizszych warunkéw:

Widoczne, wrodzone lub pourazowe znieksztatcenie ucha.

Drenaz ucha w ciggu ostatnich 90 dni.

Wystgpienie nagtejlub szybko postepujgcej utraty stuchu w ciggu ostatnich 90 dni.

Ostre lub przewlekte zawroty glowy.

Jednostronna utrata stuchu w ciggu ostatnich 90 dni.

Audiometryczna luka powietrzno-kostna réwna lub wieksza niz 15 dB przy 500 Hz (Hz), 1000 Hzi2000
Hz.

7. Widoczne oznakiznacznego nagromadzenia woskowiny lub ciato obce w przewodzie stuchowym.

© s wh =

8. Bollub uczucie dyskomfortu wuchu.

66 Leczenie szumow usznych



PRZESTROGA: Maksymalna moc generatora szumdw miesci sie w zakresie, ktory wedtug
przepiséw OSHA moze powodowac utrate stuchu. Zgodnie z zaleceniami NIOSH uzytkownik nie
powinien uzywac¢ generatora szumow przez wigcej niz osiem (8) godzin dziennie, jesli ustawiono w nim
poziom 85 dB SPL lub wyzszy. Jesliw generatorze szuméw ustawiony jest poziom 90 dB SPL lub
wyzszy, uzytkownik nie powinien korzysta¢ z generatora szumoéw przez wiecej niz dwie (2) godziny
dziennie. Wzadnym przypadku z generatora szuméw nie nalezy korzysta¢ w ustawieniu na poziomie
powodujgcym dyskomfort.
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Informacje dotyczace przepiséow

Gwarancje i naprawy

Producent udziela gwarancji na aparaty stuchowe w przypadku wad produkcyjnych lub materiatowych,
zgodnie z opisem w odpowiedniej dokumentacji gwarancyjnej. Polityka serwisowa producenta gwarantuje
zapewnienie funkcjonalnosci nie mniejszej niz ta, ktérg posiadat oryginalny aparat stuchowy. Jako
sygnatariusz inicjatywy ONZ Global Compact producent zobowigzuje si¢ postepowac¢ zgodnie z
najlepszymipraktykami dotyczacymiochrony srodowiska. Z tego powodu, wytgczng decyzjg producenta,
aparat stuchowy moze zostac zastgpiony nowym urzgdzeniem lub urzgdzeniem wyprodukowanym przy
uzyciu nowych czescilub czesci uzywanych w dobrym stanie, albo naprawiony przy uzyciu czes$ci nowych
lub czesciuzywanych w dobrym stanie. Okres gwarancji na aparaty stuchowe jest wskazany na karcie
gwarancyjnejdostarczonej przez protetyka stuchu.

Jesliaparat stuchowy wymaga naprawy, nalezy skontaktowac sie z protetykiem stuchu w celu uzyskania
pomocy.

W przypadku nieprawidtowego dziatania aparat stuchowy musi zostaé naprawiony przez
wykwalifikowanego technika. Nie probujotwiera¢ obudowy aparatéw stuchowych, poniewaz spowoduje to
utrate gwaranc;ji.
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Informacje o temperaturze, transporcie i warunkach przechowywania

Nasze aparaty stuchowe poddawane sg testomw roznych temperaturach i warunkach wilgotnosci, w
zakresie 0d -25°C (-13°F)i+70°C (+158 °F) zgodnie z normami wewnetrznymi i branzowymi.

Podczas normalnej pracy temperatura nie powinna przekracza¢ wartosci granicznych od 0°C (+32°F) do
+45°C (+113°F) i wilgotnosci wzglednej 90%, bez kondensacji. Odpowiednie jest ci$nienie
atmosferyczne od 500 hPa do 1100 hPa.

W czasie transportu i przechowywania, temperatura nie powinna przekroczy¢ wartosci pomigdzy -20 °C
(-4 °F) do +60° C (+140 °F), a wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekroczy¢ wartosci 90% (przez
ograniczony czas).
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Oswiadczenie
Niniejsze urzadzenie jest zgodne z wymogami ujetymi w czesci 15 przepiséw FCC oraz przepisami ISED.
Dziatanie urzadzenia podlega dwém nastepujacym warunkom:

1. Urzadzenie nie moze powodowac szkodliwych zaktécen.
2. Urzadzenie musiby¢ odporne na wszelkie odbierane zakiécenia, w tym zakiécenia mogace powodowaé
jego nieprawidtowg prace.

UWAGA: To urzadzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniamidla urzadzen
cyfrowych klasy B, zgodnie z cze$cig 15 przepiséw FCC i przepiséw ISED. Ograniczenia te majg na
celu zapewnienie wiasciwej ochrony przed szkodliwymi zakiéceniami w budynkach mieszkalnych.
Niniejsze urzgdzenie wytwarza, wykorzystuje i moze emitowa¢ energie o czestotliwosciach radiowych,
a w przypadku zainstalowania i uzywania niezgodnie z instrukcjg moze powodowac¢ niepozadane
zaktécenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwaranciji, ze zakidcenia te nie wystapig w konkretnejinstalacji. Jezeli urzgdzenie
powoduje niepozgdane zakidcenia w odbiorze sygnatéw radiowych lub telewizyjnych, ktérych
wystepowanie mozna stwierdzi¢ poprzez wylaczenie i wigczenie urzgdzenia, zachecamy do podjecia
préby usunigcia zaktécen przy pomocy jednejlub kilku spo$roéd ponizszych wskazéwek:

— zmienié¢ kierunek ustawienia lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej;

— zwigkszy¢ odlegto$¢ miedzy urzadzeniem a odbiomnikiem;
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— podigczy¢ urzgdzenie do gniazdka w innym obwodzie elektrycznym niz ten, do ktérego
podtgczony jest odbiornik;

— skonsultowac sig ze sprzedawca lub doswiadczonym technikiem instalacji radiowo-
telewizyjnych, aby uzyska¢ pomoc.

Zmiany lub modyfikacje mogg uniewazni¢ prawo uzytkownika do obstugi urzgdzenia.

Produkty sg zgodne z nastepujagcymi normami:

* Unia Europejska: Urzgdzenie spetnia zasadnicze wymagania zgodnie z zatgcznikiem | do Dyrektywy
Rady 93/42/EEC dotyczgcej wyrobéow medycznych (MDD).

* Niniejszym GN ReSound A/S o$wiadcza, ze typy urzgdzen radiowych BEB60 iBEB70 sg zgodne z
dyrektywg 2014/53/UE.

* Pelnytekst deklaracjizgodnosci UE jest dostepny pod nastepujgcym adresem internetowym:
www.declarations.resound.com.

* WUSA: FCCCFRA47, cze$¢ 15, podpunkt C.

* Inne stosowne miedzynarodowe wymagania krajow spoza UE i USA. Nalezy odnie$¢ sie do stosownych
przepiséw lokalnych.

* WHKanadzie: te aparaty stuchowe sg certyfikowane zgodnie z przepisami ISED.

* Japonskie prawo radiowe i japonskie prawo telekomunikacyjne. To urzgdzenie jest wydawane zgodnie
z japonskim prawem radiowym (& # i%:)ijaponskim prawem telekomunikacyjnym (& % #8135 3 % ).
To urzadzenie nie powinno byé modyfikowane (w przeciwnym razie nadany numer oznaczenia stanie
sie niewazny).
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Typy oznaczen
Oznaczenia typéw aparatéw stuchowych dla modeli zawartych w tym podreczniku uzytkownika:

BEBG60, FCC ID: X26BEB60, IC: 6941C-BEB60; BEB70, FCC ID: X26BEB70, IC: 6941C-BEB70.
To urzadzenie zawiera nadajnik RF, ktéry dziata w pasmie czestotliwosci2,4 GHz-2,48 GHz.

Warianty aparatéw stuchowych

Mini aparaty stuchowe zauszne (BTE)typu BEB60z FCC ID X26BEB60, numerIC 6941C-BEB60 i
baterig 312 sg dostepne w nastgpujgcych wariantach:

KE467-DW, KE367-DW, KE267-DW
Przesytana nominalna moc wyjsciowa RF wynosi: -1 dBm.

Aparaty stuchowe zauszne (BTE) typu BEB70 z FCC ID X26BEB70, numeremICi6941C-BEB70
baterig w rozmiarze 13 sg dostepne w nastepujacych wariantach:

KE477-DW, KE377-DW, KE277-DW, KE177-DW

Przesytana nominalna moc wyj$ciowa RF wynosi: -2 dBm.
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Symbole
OSTRZEZENIE: Wskazuje sytuacje, ktora moze prowadzié¢ do powaznych obrazen.

PRZESTROGA: Wskazuje sytuacje, ktéra moze prowadzi¢ do drobnych i umiarkowanych
obrazen.

> [>

Porady i wskazowki, jak lepiej obchodzi¢ sie z aparatem stuchowym.

=
&
N

Sprzet zawiera nadajnik RF.

Postepowac zgodnie z instrukcjg uzytkowania.

Nie nalezy wyrzuca¢ aparatéow stuchowych anibaterii wraz ze zwyklymiodpadami
komunalnymi. Aparaty stuchowe i baterie nalezy wyrzucaé do pojemnikéw
przeznaczonych na odpady elektroniczne lub oddac¢ protetykowi stuchu, ktéry zapewniich
bezpieczng utylizacje. Zapytajlokalnego protetyka stuchu o utylizacje aparatu
stuchowego.

UWAGA: W Twoim kraju mogg obowigzywac szczegodlne przepisy.

I &

Produkt posiada klasyfikacje typu B.

S
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@ Produkt spetnia wymagania ACMA.

Complies with

IMDA Standards | Zgodno$¢ z normami IMDA.
DA105282
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Dane techniczne

Mini BTE
Modele: KE467-DW, KE367-DW, KE267-DW
Cienki
dzwigkowod | Zamkniety i
o Maksymalne wyjscie (OSPL90)
Referencyjny test wzmocnienia (60 dB SPL na wejsciu) HFA 36 39 dB
10
- - Maks. 52 56 § 1m0
Petne wzmocnienie (50 dB SPL na wejsciu) HFA 47 49 dB %m
£ o
Maks. 123 121 B | T w
Maksymalne wyjscie (90 dB SPL na wejsciu) HFA 113 116 SPL
w0
100 1000 5000
500 Hz 04 07 Czgstotliwosé (Hz)
. . . . 800 Hz 0.1 0,6 o
Catkowite znieksztatcenie harmoniczne 1600 Hz 04 0.6 % v
3200 Hz 0.2 0,1 . Peine wzmocnienie i referencyjny tes
Wrazliwosé cewki telefonicznej (1 mA/m na wejsciu) Maks. 81 85 . |27 Tt
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI) HFA 96 99 SPL 2w = Al
Czutosc cewki telefonicznej @ 1 mA/m HFA 77 79 g w
Réwnowazny szum wejsciowy (bez redukgji szumow) 22 23 dB § ) U
1/3 oktawy réwnowaznego szumu wejsciowego, bez redukgji 10 10 SPL 2 i 'cmc%};s s
szZumow 0
Zakres czestotliwosci IEC 60118-0; 2015 1007680 | 1006800 | Hz e Crastothwost (H2) o
Czama krzywa: Cienkidzwigkowod
Pobor pradu (spoczynkowy / operacyjny) 1.17/1.22 1.18/1.34 MA | Szara krzywa: Zamknieta kopulka

Dane zgodne z ANSI $3.22-2014, IEC 60118-0: 2015. Mierzone w sprzegaczu 2 cm3.
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(Zauszny) BTE

Modele: KE477-DW, KE377-DW, KE277-DW, KE177-DW

= Mak wyjscie (QSPL 90)
Cienki .
dawigkowod | Zamkniety L ITH
& —
Q AN,
Referencyjny test wzmocnienia (60 dB Spl wejscie) HFA 40 45 dB g”" (
Maks. 52 57 ;;m S(.
. N e aks. 90
Petne wzmocnienie (50 dB SPL na wejsciu) HFA 49 52 dB .
100 1000 8000
o o Maks. 128 126 dB Cestotiwest (Hz)
Maksymalne wyjscie (90 dB SPL na wejsciu) HFA 117 122 SPL
500 Hz 05 0.7 oot o eforencring©
. . X X 800 Hz 0.1 0,9 o . 'etine wzmocnienie i referencyjny tes
Catkowite znieksztatcenie harmoniczne 1600 Hz 0.6 0.6 % o | pobevhmbait
3200 Hz 0.2 0,2 N i il
Wrazliwo$¢ cewki telefonicznej (1 mA/m na wejsciu) Maks. 83 88 4B é
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI) HFA 101 105 SPL §
Czutosc cewki telefonicznej @ 1 mA/m HFA 79 83 = e \ .
2 z
Réwnowazny szum wejsciowy (bez redukgji szuméw) 2 22 dB FeesoBs ]
1/3 oktawy rownowaznego szumu wejsciowego, bez 10 11 SPL " 1000 8000
redukgji szumow Czestotliwosé (Hz)
Zakres czgstotliwosci IEC 60118-0: 2015 100-7130 100-6170 Hz
- Czarna krzywa: Cienki dzwigkowdd
Pobér pradu (spoczynkowy / operacyjny) 1.18/1.2 1.2/1.29 mA Szara krzywa: Zamknieta koputka.

Dane zgodne z ANSI $3.22-2014, IEC 60118-0: 2015. Mierzone w sprzegaczu 2 cm3.
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Dodatkowe informacje

Oswiadczenia

Czescitego oprogramowania sg napisane przez Kennetha MacKaya (micro-ecc)ilicencjonowane na
nastepujgcych warunkach:

Copyright ®2014, Kenneth MacKay. Wszystkie prawa zastrzezone.

Redystrybucja i wykorzystanie w postaci zrédtowej i binarnej, z modyfikacjamilub bez, sg dozwolone pod
warunkiem spetnienia nastepujgcych warunkéw:

* Redystrybucja kodu zrédtowego musi zawiera¢ powyzszg informacje o prawach autorskich, niniejszg
liste warunkéw i nastepujgce wylaczenie odpowiedzialnosci.

* Redystrybucje w formie binarnej muszg zawiera¢ powyzszg informacje o prawach autorskich, niniejszg
liste warunkéw oraz nastepujace wytgczenie odpowiedzialnosci w dokumentacjii/ lub innych
materiatach dostarczonych wraz z dystrybucjg.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ POSIADACZY PRAW AUTORSKICH |

WSPOLPRACOWNIKOW ,W STANIE, W JAKIM SIE ZNAJDUJE”, A WSZELKIE WYRAZNE LUB

DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM ROWNIEZ M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOSCI

HANDLOWEJ | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU NIE PODLEGAJA ROSZCZENIOM. W

ZADNYM PRZYPADKU PODMIOT OCHRONY PRAW AUTORSKICH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI

ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE,
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POWODUJACE ODSZKODOWANIA RETORSYJNE LUB WYNIKOWE (W TYMDOTYCZACE M.IN.
ZAMOWIENIA ZASTEPCZYCH TOWAROW LUB USLUG; UTRATY ZYSKOW LUB DANYCH; LUB
PRZESTOJU DZIALALNOSCI), BEZ WZGLEDU NA SPOSOB POWSTANIA TYCH SZKOD | NIEZALEZNIE
OD PRZYJETEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOSCI, NAWET WYNIKAJACYCH Z UMOWY, SCIStEJ
ODPOWIEDZIALNOSCI LUB POZAUMOWNEJ (W TYM Z ZANIEDBANIA LUB INNYCH PRZYCZYN), |
WYNIKAJACYCH W JAKIKOLWIEK SPOSOB Z WYKORZYSTANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET
W PRZYPADKU POINFORMOWANIA O POTENCJALNEJ SZKODZIE.

Uzycie plakietki Made for Apple oznacza, ze akcesorium zostato zaprojektowane specjalnie do
faczenia sie zmodelamiiPhone, iPad iiPod touch, a producent uzyskat certyfikat zgodnosci ze
standardamiwydajnosci Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie tego urzadzenia ani
jego zgodnos$c¢ ze standardami bezpieczenstwa i przepisami.

©2020 GN Hearing A/S. Wszelkie prawa zastrzezone. ReSound jest znakiem towarowym GN Hearing A/S.
,logo Apple, logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch sg znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
zarejestrowanymiw Stanach Zjednoczonych iinnych krajach. App Store jest markg ustug $wiadczonych
przez spoétke Apple Inc. zarejestrowang w Stanach Zjednoczonych iinnych krajach. Android, Google Play i
logo Google Play sg znakamitowarowymi firmy Google LLC. Znak stowny ilogo Bluetooth sg zastrzezonymi
znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.
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Notatki
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Producentwedtug
EU Medical Device
Dyrektywa 93/42 / EWG:

Centrala $wiatowa
GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dania

Tel.: +454575 1111
resound.com

CVRno.55082715

Dystrybutorw Polsce

GNPMagnusson Aparatura Medyczna
Sp.zo.o.

Al. Obroncéw Tobruku 1/1, 10-092
Olsztyn

Tel.: +48 89 651-06-80
biuro@resound-polska.pl
www.resound-polska.pl

Sound GN

c Wszelkie kwestie zwigzane zdyrektywg UE dotyczgcg urzadzen medycznych 93/42 / EWG lub dyrektywg UE w sprawie urzadzen radiowych
2014/53 /UEnalezy kisrowa¢do GN ReSound A/S.
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